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1 引 言

生物软组织的生理病理变化往往导致组织硬度

或弹性及其它力学特性的改变 [1]。通过对组织弹性

的测量, 可以判断组织内部的力学特性和生理病理

状态。触诊是诊断病变区域弹性模量变化的传统方

法, 但这种方法仅限于确诊表层附近的肿瘤。传统的
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不能满足对生物组织中微细结构( 如皮肤层 , 关节软骨等) 的研究。文中介绍一套新开发的超声弹性显微镜成像系

统 , 并将其初步应用于对关节软骨和老鼠表皮的成像研究中。该系统由加压系统和背向散射超声显微镜系统两部分

组成 , 其中超声探头频率为 50MHz。通过对关节软骨和老鼠表皮的成像实验表明 , 该系统可以清晰的对生物组织中
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Abstract: Traditional elasticity imaging, typically operated in the ultrasound frequency range of 1~

10 MHz, can provide resolutions in the order of millimeters. This is insufficient for observing fine

structures of biological tissues such as skin and articular cartilage. In this paper a new ultra-

sound elastomicroscopy is developed and applied to image the articular cartilage and mouse skin.

The system consists of a compression system and a backscatter ultrasound microscope system with

an ultrasound transducer of 50 MHz. By imaging the articular cartilage and mouse skin, it has

been shown that the system can clearly image the fine structure of biological tissues and study

the machine properties.
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医学成像包括 MRI、CT 以及 B 超都不能直接对组

织弹性模量成像 , 不能诊断某些病变的存在及确定

其区域。

超 声 弹 性 成 像 ( Elastography) 是 20 世 纪 90 年

代初发展起来的一种组织弹性定征方法 [1] , 它将组

织局部弹性模量等信息定量化 , 具有实时在体和局

部成像的优点 , 有着重要的应用价值。超声弹性成

像技术的基本原理是采用某种机械扰动( 振动或加

压) 来激励组织运动, 利用超声对组织运动参量进行

提取及成像 [2]。超声弹性成像技术一般使用 1MHz-

10MHz 的超声波 [3] ( 普通 B 超探头所用的声波也在

此频段范围内) , 这一频段超声波的空间分辨率在毫

米量级 , 不能满足对生物组织中微细结构 ( 如皮肤

层, 关节软骨等) 的研究。

光学成像技术可以研究关节软骨的机械属性 ,

其方法是对软骨进行加压、拉伸、生理盐水浸泡膨胀

等处理, 利用光学显微镜来成像 [4, 5]。但是光学显微

镜成像技术要求样品必须是有损的 , 因为只有样品

的切面才可以成像, 这就破坏了样品原有的完整性,

不能表征其真实的机械属性。近年来 , 纳米压痕

( Nanoindentation) 技术也已经被用来研究生物组织

( 如骨头、脊柱、关节软骨) 的细微机械属性 [6, 7]。但是

纳米压痕成像方法不能提供组织不同深度的机械属

性, 而且样品的表面情况对其测量结果影响很大 [7]。

超声显微镜常使用 20MHz-100MHz 的超声波 ,

其轴向分辨率大约在 100!m-20!m, 目前广泛的应

用于眼睛、皮肤、血管、关节等部分的研究中。而目

前报道的关于二维高频超声轴向加压弹性成像技术

的文献还很少, 基本是理论或仿真研究 [8-12]。经过努

力 , 我们已经自行研发了一套一维超声弹性测量系

统, 并对关节软骨的机械属性进行了大量研究 [13, 14]。

在此基础上, 又开发了二维超声弹性显微镜系统, 并

进行了初步研究 [15, 16]。

文中将介绍一套自行开发的高分辨率二维超声

弹性显微镜成像系统 , 并将其应用于关节软骨和老

鼠表皮的初步研究中。

2 系统设计

二维超声弹性显微镜成像系统由两部分组成 :

加压系统和背向散射超声显微镜系统 , 图 1 所示为

二维超声弹性显微镜成像系统的具体结构。加压系

统由样品放置平台、测力传感器和一个坚硬的固定

承载板组成 , 其中样品平台可以人工调节其上下位

置, 它的底部和测力传感器相连, 实验时样品夹在样

品平台和承载板之间。当向上移动平台对样品加压

时, 样品受到的压力由压力传感器测量。由于样品

平台的自身重力以及样品重力等因素会影响压力传

感器测量样品实际受到的压力 , 所以需要进行严格

的校准工作( 在样品平台上放置不同重量的物体进

行各种校准测试) 。超声显微镜系统由聚焦宽带超

声探头、宽带超声脉冲发射/接收器、步进电机、数字

示波器和计算机组成。频率为 50MHz 的聚焦宽带超

声探头和一个宽带超声脉冲发射/接收器相连 , 由此

脉冲发射/接收器控制超声波的发射与接收, 而探头

位置则由步进电机控制。超声波的传导介质采用生

理盐水 , 将生理盐水灌注于承载板上并浸没探头。

超声波束垂直于样品和承载板表面。承载板上有一

个 1mm 宽 , 12mm 长的切口 , 超声波束的焦点基本

位于该切口的宽度方向中心位置 , 以便对切口下的

组织样品成像。步进电机由计算机控制 , 调节探头

在切口长度方向作步长为 50!m 的运动。在每个压

力级的扫描点 , 接收从样品背向散射的超声回波信

号。这个信号被一个 500MHz、8bit 的数字示波器数

字采集化以后, 送到计算机内以便离线处理。

采集后的数据由自行开发的基于 VC++的程序

来显示和分析处理。其中图像的显示可以分为两种

基本的方式: 一种是直接对接收到的超声回波射频

信号进行成像 , 把- 127~128 的数据级映射至 0~255

的灰度级 , 所得图像为射频信号 B 超图像 ; 另一种

方式是对检波后的超声回波信号进行成像 , 所得图

像为普通的 B 超图像。

图 1 二维超声弹性显微镜成像系统结构示意图

Fig.1 The diagram of 2-D ultrasound elastomicroscopy system setup
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图 2 ( a) 为关节软骨样的射频信号 B 超图像 , ( b) 和( c) 分别对应于

( a) 中左边虚线和实线处的 A 超声线型号

Fig.2 (a)B-mode RF ultrasound images of a typical articular cartilage

specimen, ( b) RF signals corresponds to the position indicat-

ed by the left dotted lines in ( a) , ( c) RF signals corresponds

to the position indicated by the left solid lines in ( a)

3 实验设计

为了验证此二维超声弹性显微镜成像系统的可

行性, 首先将其应用于对关节软骨的初步研究中。

关节软骨为覆盖关节表面的一层光亮结缔组织 , 其

功能为传导及分布载荷, 维持和承受接触应力 [17] , 在

关节活动和压力传递中起着重要的作用。

精心准备好的关节软骨样品被放置在样品平台

上, 该样品为直径 6.35mm 的圆柱形新鲜牛膝盖关

节软骨, 其中骨头层利用金刚石圆锯仔细切割, 剩余

厚度大约为 0.1mm-0.2mm, 而软骨部分厚度大约为

1.5mm。骨头层向上和承载板接触, 承载板上的切口

通过圆形骨头层的圆心, 而软骨层和样品平台接触,

这是防止在加压过程中软骨层被挤压进入切口 , 影

响实验结果。

为了进一步验证此二维超声弹性显微镜成像系

统的可行性, 还对一个四周大的无毛老鼠的表皮组

织进行了研究 , 无毛特性使得超声波很容易就穿透

到皮肤内。老鼠表皮样品大约 1.2mm 厚, 20mm 长和

10mm 宽, 取自于腹部至背脊部。

实验时, 在某一压力级, 当探头沿着切口方向扫

描完整个切口长度以后 , 向上调节样品平台以进一

步对样品加压, 一般延迟 15min 以后再重新开始采

集数据, 以便使得样品达到新的平衡状态。

4 实验结果及讨论

图 2( a) 所示为一幅典型的关节软骨样品的射

频信号 B 超图像 , 沿着图像由上往下方向分别是骨

头层和软骨层, 以及底部的样品平台。图 2( b) 对应

于图 2( a) 中的左边虚线 aa′条处的 A 超声线信号 ,

超声在此处穿透没有关节软骨的部分 , 因此只在承

载板和样品平台两处具有较强的回波信号; 图 2( c)

对应于 2( a) 中的左边实线条 bb′处的 A 超声线信号,

它包含了关节软骨内部回波信号。

由于对关节软骨加压以后 , 会导致软骨组织的

变形 , 为了研究不同深度部位软骨组织随着压力改

变而变化的机械特性 , 需要跟踪相应信号的形变位

移 , 因此采用了互相关跟踪算法来跟踪相应回波信

号的位移 [1] , 其互相关系数计算公式如下:

R=

N- 1

i=0
![ x( i) - X] [ y( i) - Y]

N- 1

i=0
![ x( i) - X] 2

N- 1

i=0
![ y( i) - Y] 2"

( 1)

其中X和Y分别为 x( i) 和 y( i) 的平均。图 2( b) 和图2

( c) 中的横向虚线对即为跟踪窗, 用于选定相应的超

声回波信号, 其初始位置可以自由调整。由图 2 可以

发现, 利用自行开发的二维超声弹性显微镜成像系统

可以清晰的显示关节软骨内部的细微结构。

图 3( a) 和图 3( b) 分别显示了对关节软骨样品

加压前和加压后的普通 B 超图像。从图中可以发

现, 对软骨加压以后, 骨头层的位置基本没有发生变

化, 其厚度也没有发生明显的变化, 因此骨头层基本

没有发生形变 , 或者是形变非常的微小。而软骨层

的形变非常明显, 图 3( b) 中的软骨和样品平台接触

面的位置明显比图 3( a) 有了向上移动的痕迹。因此

可以认为在压力不大的情况下 , 坚硬的骨头基本不

发生形态, 而软骨组织则有较大的形变。

图 4( a) 和图 4( b) 分别显示了对老鼠表皮样品

加压前和加压后的普通 B 超图像。从图中可以发

现 , 加压后整个样品的位置有了明显的变化。那是

由于老鼠表皮比较柔软, 当对它加压以后, 有部分的

表皮被挤入承载板的切口中, 因此加压以后, 整个样

品位置变化了。但是整个表皮组织的形变不是很大,

( a) ( b) ( c)

256
324

391
459

Time
[2nsperunit ] 527

594
662

0.97

a b

软骨层

a′b′
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图 3 关节软骨样品在( a) 加压前和( b) 加压后的普通 B 超图像。

Fig.3 B-mode ultrasound images of a bovine articular cartilage

specimen (with a thin bone layer on the top) collected ( a)

pre, ( b) post compression.

这就产生了难以定量研究压缩老鼠表皮所引起的组

织内部机械变化特性的问题。解决此问题的一个办

法就是在切口处贴一张薄膜 , 这样既可以保证超声

波穿透薄膜进入样品 , 又可以防止样品遭挤压而进

入切口。

上面两个实验结果都表明 , 此二维超声弹性显

微镜成像系统可以清晰的显示关节软骨和老鼠表皮

的内部细微结构, 验证了此系统的可行性。但是, 上

面的结果只是通过高精度的图像来直观的反映样品

在压缩时产生了形变 , 并没有对此形变进行进一步

的研究。因此, 结合超声弹性成像技术, 在二维超声

显微镜的基础上 , 对关节软骨的应变成像进行了初

步的研究。

通常弹性图像可通过估计局部应变而获得。按

照文献[ 1] 介绍的应变成像技术可知, 局部应变可以

通过测量目标组织的一根 A 超声线片断在受压前

后的位移( 或者时移) 得到 , 其中 A 超声线片断由部

分重叠的观察窗获得, 通过互相关算法估计出时移,

其中连续的观察窗对有统一的间隔 !T。当目标组织

被压缩以后 , 连续的两个观察窗对之间的间隔会减

少 !t( i) - !t( i- 1) , 其中 !t( i) 是加压前和加压后对

应观察窗之间的时移( 如图 5 所示) 。在目标组织深

度 i×(!T×c/2) 处( 其中 c 是目标组织中的声速 ) , 局

部径向应变为:

s( i) = !t( i) - !t( i- 1)
!T

( 2)

当每条声线都计算局部径向应变以后 , 就可以组合

成一幅超声弹性图像了。

图 3( a) 中的样品经过加压( 0.073mm) 以后的图

像如图 3( b) 所示, 其对应的射频信号 B 超图像如图

6( a) 所示。图 6( b) 即为图 6( a) 中虚线区域按照上述

( a)

( b)

图 4 老鼠表皮样品在( a) 加压前和( b) 加压后的普通 B 型超声图像。

Fig.4 B-mode ultrasound images of a mouse skin specimen collected

( a) pre, ( b) post compression.

( a)

( b)

图 5 两个连续的不重叠观察窗对示意图

Fig.5 The schematic diagram of two continuous nonoverlapped windows

!T

!t( i- 1) !t( i)

!T- [!t( i) - !t( i- 1) ]
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方法计算得到的对应的应变图像, 图 6( b) 中的灰度

级体现了相应的应变值。和骨头层相比较 , 靠近软

骨表面的较亮的像素表明软骨层发生了较大的形

变。由此从图 6( b) 中已经可以初步反映组织的弹性

属性了。

从上面的实验结果可以发现 , 这种新型的二维

超声弹性显微镜成像系统可以清晰地显示关节软骨

和老鼠表皮内部的细微结构 , 并能通过弹性图像反

映组织的弹性属性。目前由于只是直接采用了最基

本的原理去计算应变图像, 所以噪声比较大, 图像质

量不高。在进一步的研究中 , 将加入插值、拉伸、滤

波、二维互相关跟踪等算法 , 以有效的去除噪声 , 提

高图像质量。同时 , 将弹性图像结合组织的声学特

性( 如背向散射系数、声衰减系数等) , 可以更加全面

的反映组织的机械特性, 提供更多的组织结构信息。

利用此二维超声弹性显微镜成像系统 , 还可以

估计组织内部的声速 , 而不需要知道组织厚度。这

一方法是以样品平台为参照物来计算组织形变 , 再

结合组织内的超声渡越时间变化 , 从而计算组织内

的声速。而且此系统还可以研究由于盐水溶液的浸

泡或溶液浓度的改变等实验环境变化引起的样品及

其机械属性的变化, 从而将之前的一维 [14] 情况拓展

到现在的二维研究。

目前的系统采用手动方式调节样品平台位置来

加压, 在进一步的系统开发中, 将采用计算机控制样

品平台位置的方式对样品加压 , 从而更加精确。同

时, 更多的生物组织样品将会用于实验, 从而更好的

改进此系统。

5 结 论

本文介绍了一套自行开发的二维超声弹性显微

镜成像系统 , 并将其应用于对关节软骨和老鼠表皮

的初步研究中。结果表明该系统可以清晰的对组织

中的微细结构成像, 研究它们的机械特性, 具有科研

和潜在的实用价值。
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